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ZP.ZPZ.271.18.2018 Cewice, dnia 05-07-2018r.

GMINA CEWICE
84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16

tel. 59 861 34 60, fox 59 861 34 62 .
REGON 770979750 NIP 8411622753 Zapytanie cenowe

(1)

1. Wojt Gminy Cewice dziatajgc w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.) kieruje zapytanie cenowe na:

Dostawe sprzetu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych z terenu
gminy Cewice w ramach projektu pn. ,Zakup sprzetu ratowniczego dla jednostek
Ochotniczych Strazy Pozarnych z terenu gminy Cewice” wspdffinansowanego ze $rodkow
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej — Funduszu Sprawiedliwosci,
ktérego dysponentem jest Minister Sprawiedliwosci.

2. Przedmiot zaméwienia zgodnie z CPV:

31521320-3 Latarki
33182100-0 Defibrylatory

3. Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje dostawe sprzetu ratowniczego dla jednostek
Ochotniczych Strazy Pozarnych z terenu gminy Cewice.

CZESC | ZAMOWIENIA

Dostawa automatycznych defibrylatoréw zewnetrznych

llosc: 2 komplety

Lp.

Wymagane minimalne warunki techniczne i eksploatacyjne

1)

Defibrylator fabrycznie nowy.

2)

Zautomatyzowany defibrylator zewnetrzny z mozliwoscig pracy w trybie dla dorostych i
dla dzieci. Defibrylator wyposazony w elektrody pozwalajgce na ich stosowanie
zaréwno u dorostych, jak i u dzieci, z mozliwoscig przetgczenia urzgdzenia na tryb
pediatryczny. Elektrody z czujnikami, po umieszczeniu bezposrednio na skorze
poszkodowanego, majg na biezgco dostosowywac polecenia defibrylatora do dziatan
wykonywanych przez uzytkownika.

3)

Uzytkownik w czasie korzystania z urzadzenia powinien by¢ prowadzony przez
jednoznaczne polecenia gtosowe w jezyku polskim.

4)

Wyposazony we wskazniki dzwiekowe lub/i wizualne informujgce:

1. o nieprawidtowym podtgczeniu elektrod lub ich braku,

2. o wymaganej defibrylacji lub braku wskazan do jej przeprowadzenia,

3. o przeprowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakioceniach (np. o
wykrytym ruchu pacjenta)

Zadanie jest wspoffinansowane ze $rodkéw Funduszu Sprawiedliwo$ci, ktérego dysponentem jest

minister Sprawiedliwosci.
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5) | Wyposazony we wskazniki dzwiekowe lub/i wizualne (widoczne w oswietleniu
dziennym, gdy urzadzenie jest w torbie i uchwycie $ciennym), informujgce o:

1. gotowosci urzadzenia do pracy,

2. technicznej sprawnosci urzgdzenia lub jej braku.

6)  Wyposazony w minimum dwa przyciski pelnigce nastepujacg funkcje: przycisk
uruchamiajgcy i przycisk wywotujgcy defibrylacje oraz ewentualnie przyciski do obstugi
parametréow technicznych urzadzenia.

7) | Wymagania dotyczace pracy, rejestrowania i przenoszenia danych:

1. Algorytm postepowania zgodny z aktualnymi, obowigzujgcymi wytycznymi
Europejskiej Rady Resuscytac;ji.

2. Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania bez koniecznosci wymiany catego
urzgdzenia w przypadku zmiany wytycznych ERC.

3. Mozliwosc rejestrowania takich danych jak: doktadny czas wigczenia urzadzenia,
zalecenie wykonania defibrylacji, informacje o wykonanej defibrylacji, zapisanie
minimum 30 min. Danych (wbudowana pamie¢ wewnetrzna lub karta pamieci).

4. Oprogramowanie umozliwiajgce odczyt danych na komputerze z systemem
Windows.

5. Urzadzenie przeprowadza automatyczne testy sprawnosci technicznej w cyklu
codziennym.

6. Urzadzenie posiada mozliwos¢ przeprowadzenia testow obwodoéw elektrycznych
inicjowanych przez uzytkownika.

7. Posiada mozliwos¢ przechowywania defibrylatora z podtgczonymi elektrodami.

8) | Wyposazony w minimum dwie pary elektrod samoprzylepnych. Na opakowaniu
elektrod oraz na kazdej elektrodzie doktadny rysunek, okreslajagcy miejsce
prawidtowego ich naklejenia.

9) | Wyposazony w baterie nietadowalne — o okresie zywotnosci baterii min. 4 lata. Bateria
ma zapewni¢ nie mniej niz 300 wytadowan max. energig.

10) | Wymagania dotyczace warunkéw bezpieczenstwa uzytkowania oraz srodowiskowych

pracy urzadzenia:

1.  Wymagania bezpieczenstwa — certyfikat zgodnosci PN-EN 60601

2. Stopien ochrony — certyfikat zgodnosci PN-EN 60529 nie mniej niz klasa IP55

3. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku, uderzeniu — nie moze
odtgczy¢ sig akumulator ani zaden z elementow urzadzenia, musi by¢ zachowana
gotowosc do pracy) — certyfikat zgodnosci z EN 50298 nie mniej niz IK08

4. Wyposazone w uchwyt umozliwiajacy przymocowanie do pionowej powierzchni
(wnetrze kabiny) na czas transportu — certyfikat zgodnosci z PN EN 1789.

Dopuszcza sig zlozenie dokumentéw rownowaznych potwierdzajgcych spetnianie
wymogow kazdej z w/w norm.

Nalezy uwzgledni¢ warunki przechowywania, transportu oraz pracy w jednostkach
ochrony przeciwpozarowej (temperatura, wilgotnosé)

Waga urzgdzenia: do 3,5 kg

11) | Oferowany produkt powinien posiada¢ Deklaracje zgodnosci CE.

12) | Petna asysta przy Resuscytacji Krgzeniowo — Oddechowej (RKO) z metronomem i
komunikatami glosowymi informujgcymi, ile czasu pozostato do ukorniczenia RKO

Zadanie jest wspoffinansowane ze $rodkéw Funduszu Sprawiedliwos$ci, ktérego dysponentem jest
minister Sprawied/iwosci.
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13) | Bezpieczny i skuteczny poziom dwufazowego impulsu defibrylacyjnego 150J, z
mozliwoscig zaprogramowania swoich poziomow energii defibrylacyjnej. Zawarte w
elektrodach czujniki majg mierzy¢ opér ciata pacjenta w celu dostarczania z kazdym
' wytadowaniem impulsu elektrycznego o odpowiednim natezeniu.

14) | Impuls defibrylacyjny dostarczany w czasie ponizej 8 sekund od przerwania RKO.

15) | Urzadzenie zapewniajgce bezprzewodowg tgcznosc i zarzadzanie danymi za pomoca
komputerow przenosnych oraz wyposazone w port podczerwieni, umozliwiajgcy
transmisje informacji bez obawy o kompatybilnosc kabli i ztgcz.

16) | Okres gwarancji na defibrylator — minimum 8 lat
Okres gwarancji na baterie — minimum 4 lata na minimum 300 wytadowan,
Okres gwarancji na elektrody — minimum 2 lata
Okres gwarancji na pozostale akcesoria — minimum 2 miesigce gwarancji.

17) | Dodatkowe wyposazenie:

1. Torba transportowa na pasku z fatwego do czyszczenia materiatu, mieszczaca
defibrylator, zapasowg baterieg, instrukcje obstugi oraz wyposazona w kieszen do
przechowywania kompletéw elektrod.

2. Zestaw ratowniczy (maseczka elastyczna, nozyczki, rekawiczki, golarka)

18) | Instrukcja obstugi, dokumentacja techniczna i certyfikaty zgodnosci w jezyku polskim
lub w ttumaczeniu na jezyk polski poswiadczonym za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce.

CZESC Il ZAMOWIENIA
Dostawa latarek akumulatorowych

llos¢ — 2 szt.

Lp. Wymagane minimalne warunki techniczne i eksploatacyjne

—

Sprzet fabrycznie nowy.

Zrodio swiatta: dioda LED

Strumien swietlny (moc swiatta): minimum 120 lumenow

Zasieg swiatta: minimum 120 metrow

Czas pracy w trybie maksymalnym — minimum 5 godzin

U I o o

Mozliwos¢ fadowania akumulatora za pomocg fadowarki do latarki firmy PELI model
StealthLite 2460, w ktérych posiadaniu jest juz Zamawiajacy.

7. | Latarka mocowana bedzie do hetmoéw produkcji Kaliskich Zaktadow Przemystu
Terenowego (KZPT) model CALISIA VULCAN i musi pasowac¢ do uchwytéw latarki do
hetmu KZPT, w ktorych posiadaniu jest juz Zamawiajacy.

8. | Deklaracja zgodnosci CE

9. | Gwarancja: minimum 4 lata

10. | Latarka musi spetnia¢ wymagania dyrektywy ATEX dla stosowania w grupie ||
gazowej, w strefach 12

Zadanie jest wspoffinansowane ze $rodkéw Funduszu Sprawiedliwo$ci, ktérego dysponentem jest
minister Sprawied/iwosci.




‘) SPRAWIEDLIWOSCI & SPRAWIEDLIWOSC]
J, —_—

11. | Instrukcja obstugi, dokumentacja i atesty w jezyku polskim lub w ttumaczeniu na jezyk
polski poswiadczonym za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce.

10.

11
12.
13.
14.

15.

Termin wykonania niniejszego zamowienia: 24.08.2018 r.
W celu prawidiowego ztozenia oferty Wykonawca winien prawidtowo wypetni¢ zatgczony
formularz ofertowy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego oraz
dotgczyc do niego wszystkie wymagane zatgczniki.
Kazda oferta powinna zawierac:
a) Formularz oferty o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
b) Oswiadczenie o spetnianiu warunkow okreslonych w art. 22 ust. 1b i niepodlegania
wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, o tresci zgodnej z zatgcznikiem do formularza oferty.
c) Oswiadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw
informacyjnych w art. 13 lub art. 14 RODO
Podczas oceny ofert Zamawiajgcy bedzie sie kierowat kryterium: cena 100%.
Cena powinna zostac okreslona w formularzu ofertowym jako tgczna cena brutto za wykonanie
danej czesci zamowienia.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajgcych.
Wykonawca uczestniczgcy w postepowaniu winien udowodnic:
a) spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust 1b ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.);
b) niepodleganie wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy PZP.
W tym celu do oferty nalezy dotgczy¢ oswiadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP.
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.
Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte na jedna lub wszystkie czesci zamowienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.
Oferty nalezy:
e przestac faksem na numer 059 861-34-62 lub
e ZlozyC osobiscie lub przesta¢ w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,Oferta cenowa na
»,Dostawe sprzetu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych
z terenu gminy Cewice” na adres:

Urzad Gminy w Cewicach
ul. W. Witosa 16,

84-312 Cewice

pokoj nr 6

w terminie do dnia 23.07.2018 r. do godziny 12:00

W przypadku przestania oferty faxem nalezy dostarczyc niezwtocznie oryginat oferty osobiscie
lub pocztg na w/w adres.

Rozliczenia finansowe w ramach przedmiotowego zamoéwienia odbywac sie bedg w ztotych
polskich. Ptatnosci dokonywane bedg przelewem w okresie do 14 dni od dnia wptywu
prawidtowo wystawionych dokumentow ksiegowych — faktura VAT, rachunek itp. do siedziby
Zmawiajgcego.

Zadanie jest wspéftfinansowane ze $rodkéw Funduszu Sprawiedliwosci, ktérego dysponentem jest

minister Sprawiedliwos$ci.
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16. Z Wykonawca, ktory zlozy najkorzystniejsza oferte zostanie zawarta umowa, ktérej tresc
zostata zawarta w zatgczniku nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.

17. Pracownikiem uprawnionym do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest
inspektor ds. funduszy zewnetrznych Justyna Wozniak tel.: 59 861-34-83.

Zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 1 do zapytania cenowego — formularz oferty
2. Zatgcznik nr 2 do zapytania cenowego — projekt umowy
3. Zatgcznik nr 3 do zapytania cenowego - klauzula informacyjna z art. 13 RODO
-Zwigzana z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego

pracownik koordynujgcy zam. publ.

7zy Pernal

(Data i podpis’Zamawiajgcego)

Zadanie jest wspoffinansowane ze $rodkéw Funduszu Sprawiedliwo$ci, ktérego dysponentem jest
minister Sprawiedliwo$ci.



